
东南大学免招标仪器设备采购、论证表 
使 用 单 位 东南大学分析测试中心 项目负责人 梅建平，李凡 

使 用 经 费 985 二期+省重点实验室 联系人及电话 梅建平  

设 备 名 称 X 荧光光谱仪 

用 户 调 研 情 况 

候选型号规格 ARL QUANT’X XRF S2  

参考供应商 美国热电公司 布鲁克公司  

参 考 报 价 10 万元（美元）（标配） 9 万元（美元）  

 

专家论证意见 

（包括以下内容： 

1． 选用该品牌的

原因 

2． 与其他产品比

较； 

2．配置确定； 

3．论证结论。） 

 

在南京金城集团有一台热电产的同型号仪器，我们去实地了解、

查看了该设备，金城试验中心丁主任反映质量较好，数据稳定，后

期维护费用较少；布鲁克产品在分析测试中心同行中也有较好的口

碑；其他公司相关产品的使用情况不了解。 

该产品均为标配（含品牌电脑、进口真空泵、样品杯等），稳压

源、空调、试验桌等另购。 

北京热电联系人：张志忠(音)经理 

上海布鲁克联系人：杨林涛经理 

论证结论：建议选购热电或布鲁克的 X 荧光光谱仪。 

 

 

 

日  期 

专 家 签 名 
 

                                               

院系领导意见 

（签章） 

 

 

院系盖章 

管理部门意见  

主 管 校 长 

意 见 

 

 


